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大型二重収束質量分析装置による二重線 (12CZIH4-12C160) , 







論文内 容の要 ヒEーI 
10-8 以下の測定精度で原子質量の精密測定を行なうため， 系統的誤差の発見とその除去を主
要な目的として， (C2H4-C160) , (C2H4ー 14N2 ) および(14N2 -C160) の二重線質量差がピーク・









と負荷との聞に安定化回路を挿入して， 場のドリフトは 1--5X 10- 7/min，におさえられた。一
方，装置の収束調整段階において， 60Hz の弱い交流磁場が装置全体をおおっていて， これによ
るイオン・ビームの振動は検出スリットの所で装置の分散度に対して約 3X 10- 5 に相当するも
のである事が判明した。その後，この交流磁場の源の発見とその除去に取り組み，イオン・ビー
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によって関係づけられるが，系統的誤差を考察あるいは実験的に調査するために，次式に示すよ
うに α および 3 なる補正項が導入された。
J M /~，... J R ~ーニ (1 十α) ~ R~ + ﾟ (2) 
こ乙で α は 10- 5 以下であればそして 8 は 10- 8 以下であれば無視してよい。
まず α として予想されるものとしてピーク・マッチング回路における bleeder mismatch, 
leakage resistance, e.m.f in R および transient effect と電場電極面に生ずる surface contｭ
act poten tial とが考えられる。 前三者はこれらの量の概算より無視できることがわかり， 又
transient e旺ect についてはスイッチング・リレー回路にこの影響を避けるような工夫がなされ
た。そして上記以外の予想する乙とのできないものを含めて surface contact potential に対す
る補正量を求めるために，二重線 (COHーCO) の質量差が測定され， (COH-CO) = 1.007861 土
5μ なる結果が得られた。乙れは1964年のマス・テープツレよりの水素原子の質量 (Hニ1.007825μ)
と比較され， α=-3.6x 10- 5 の補正が必要であることがわかった。次に戸 に関する調査のために
3 つの反転用スイッチが導入され，これらの操作により測定条件を変えて主に二重線 (l4N2 -CO)
の質量差測定が行なわれた。第一のスイッチによってピーク・マッチング回路に挿入されている
リレーの接点部分に生ずる contact resistance あるいは contact potential による誤差のチェッ




磁場による影響は消された。現在，上記の contact potential によるものと考えられる約1 X 10-8 
の不一致が検出されている。第二のスイッチによって，可変抵抗 JR 内に存在する thermal あ
るいは contact potential による誤差のチェックが可能であり，この実験結果は 3 に換算して約
2 X 10-8 の不一致を示した。第三のスイッチによってイオン掃引場の反転を行なうことができる
が，これによるチェックでは不一致は 10-8 以下であることが示された。 しかしながら ， peak 
asymmetry あるいは personal judgement に起因する誤差は別の測定条件下では無視できない
大きさになることが充分予想されるので，上記の第三のスイッチによる結果をもって，これによ
る系統的不一致は無視できると結論することは早計であろう。
上記のように系統的誤差の実験的検討がなされたあと， (C2H4-CO) , (C2H4-N2) , (N2-CO) 
そし (C2H4 -C2D2) ての二重線質量差のいわゆる“run" 測定が行なわれた。 1 つの run は。
のチェックに用いられた 3 つの反転用スイッチを含む 4 つの反転操作より得られる 16個の測定か
ら成っている。上記二重線のうち，前三者は 1 日にそれぞれ 1 つの run 測定が行なわれ， それ
ぞれについて 7runs が， 又 (C2H2 -C2D2) 二重線については 5runs が行なわれた。 (CZH4-
CO) , (C2H4-Nz)，そして (N2ー CO) の質量差測定値より triplet c10sed cyc1e error は
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δ=0.26士0.31μu と計算された。乙のc10sure error は最少二乗法を用いて処理されるのが通常
であるが，今回のデータの内容を検討した処，このような処理の仕方は適当でなく，この誤差は
ß~乙含まれるものに起因しているのではないかと結論された。この場合， c10sure error ò と 8
は ò=.-M. ß なる関係にある。。に関して予想される誤差は run 測定の中へ有効と思われる
反転操作を導入してそれらの影響は相殺されている筈であるが， 上記のc10sure error に関す
る考察は予期しない誤差が存在する可能性を示しており，このような誤差の究明には一層の測定
精度の向上が必要である。
最後に(2)式に従って各質量差の測定値に α と 3 の補正が加えられ，得られた効果が最近の関
連する結果と共に下表に示されている。
unit:μu 
reference C2H2-CO C2H2-N2 N2-CO H2-D 
Ogata and Matsumoto (1) 36 ， 383.2士1. 1 25 ， 154.9土 2.3 11 ， 227.4 土1.1 1， 553.1 士 10.3
Mattauch, Thiele and Wapstra (2) 36.385.72 土 .20 25 ， 151. 96 土 .26 11 ， 233.76 土 .24 1 ， 548.16土 .14
Moreland and Bainbridge (3) 1 ， 547.77士 .28
Stevens and Moreland 





1 ， 548.22土 .05
36 ， 386.01 土 .24 25,152.44-.19 1 1， 233.57土 .20 1 ， 548.08土 .08
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(2) Nucl. Phys. 67, 1 (1965) 
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(4) Pro. Int. Conf.“Atomic Masses" , p. 673, Winnipeg (1967) 


















抗値は 10- 5 まで測定され，その程度の安定性を得るため測定用精密抵抗系は (30士 O. l) O C の
恒温槽内に格納されている。又シンクロスコープ上でのマス・ピーク直視のための走査は磁場方
式を使用しているが重畳法はその走査場の零点で行ないそれに起因する誤差を除いている。乙の
走査周期としては 30Hz を用いているが，重畳を行なうための電場電圧切換へ周期は 25Hz とし








分とに分離し，それぞれの補正値の決定を (C2H4 -CO) ， (C2H4 -14N2) , (1 4Nz -CO) の閉鎖環を
なす二重線群の質量差測定によって行なった。
上記の二つの補正値の前者の決定には (COH-CO) 線対と Hの原子質量値を使用， 後者の決
定は上記の閉鎖環二重線群の二重線質量差聞の一種の残差から求め，これらの補正値を使用して
上記三つの二重線質量差の直接測定値も補正，それぞれの二重線質量差を決定した。又 (H2 -D)
質量差を決定するため (CZH4 -C2D2) 二重線の質量差を測定，上で得た補正値がこの場合にも適
用可能として(丸一D) 質量差を決定している。
以上仲伏君の研究は精密測定の範鋳にある原子質量決定にあたって，従来殆んど系統的な詳細
な実験的検討を加えられていなかった系統的誤差の究明・解析をはじめて行ない得たものである。
補正項を必要とする誤差原因の解明については，現状においては直接の質量差読出し精度がなお
不充分であるため今後この点に対する一耕程度の改良を要することも明らかにした。
イ中伏君の本研究は系統的誤差という精密測定の領域において最重要な要素を実験的に詳細に究
明したもので今後の原子質量精密測定の分野に多大な寄与をしたものとして理学博士の学位論文
として十分の価値あるものといえる。
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